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 闪光光源测试报告

报告编号: 14 生产商: 
型号: 编号: 14
描述: 备注: 

测试概要
闪光时长: 0.26 ms 闪光频率: 61 次/分钟
有效光强: 89.63 cd 平均光强: 46.199 cd
最大光强: 291752.969 cd 最小光强: 0.000 cd
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测试单位: 测试设备: PM400F
测 试 员: 测试时间: 2024-10-17 10:50:03
光度类型: 光强 测试环境: 26.8 ℃, 70.1%
采样速率: 100 KS/s 采样时间: 5.000 S
信号: P2,M16947,


